m Serviceinformation

EXY

1984-02-07 ~ 1-15

Apparat typ: Kassettminne ABC 821 inkopplad till ABC 80
Felsymptom: Kassettluckan gar inte att 6ppna helt.

g Orsak: . Felet uppstdr om bandspelaren stdr i lige play
" och pause ndr RESET-knappen trycks in under kort
tid (snabbt tryck). Felet kan ocksd uppstd om
motorstyrningskabeln kopplas in eller ur, dd
mekanismen dr i play-pause ldget.

N
Rtgird: =~ o Stdng luckan och tryck p& RESET-knappen
och hd11 den inne under lingre tid. Mekanis-
men dtergdr nu till normallage.
o Foljande modifiering bor utforas, for att
undvika att problemet upprepas.
‘ 6 Montera en elektrolyt-kondensator 10uF/10V
< (t ex 62 50127-01) vid den 5-poliga DIN-
kontakten i kassettminnet.
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